
 

 

 
 
Informationen zur FACS-Verwendung 
 
Die aktuellen Geräteeigenschaften und Konfigurationen sind auf der LIV- Homepage unter 

https://www.leibniz-liv.de/forschung/technologien/durchflusszytometrie-facs/geraeteinformation 

hinterlegt. Jeder Benutzer hat sich im Vorwege über die Konfigurationsmöglichkeiten der Geräte 

zu informieren.  

 

 

 

 

 

Analysenvorbereitung 

Beginn der Dienstleistung ist generell nach der Probenvorbereitung durch den Experimentator 

(user).   

Entsprechende Vorbereitungen zur Analyse/Sort von Multicolorexperimenten sind im Vorwege 

oder separat durchzuführen. Verbrauchsmaterialien, die für spezielle Versuche nötig sind, 

müssen mitgebracht werden. Die Betriebsmittel zum generellen Arbeiten in S2-Laboratorien sind 

vorhanden.   

 

 

Sortvorbereitung 

 

 

Empfehlungen zur Probenvorbereitung 

Die zu sortierenden Zellen sollten in PBS in 5 oder 15ml-Tubes vorbereitet werden. Sie sollten 

filtriert und in einer max. Konzentration von 5x107 Zellen / ml vorliegen. Bei Analysen sollte die 

Zellkonzentration möglichst nicht unter 5x104 Zellen / ml liegen. Zum Einstellen der variablen 

Parameter werden monogelabelte Zellsuspensionen in geringerer Konzentration benötigt. Die 

Zellen sollten nach Möglichkeit frei von Medium sein; es kann bis zu 10% FCS dazugegeben 

werden. Je nach Zellart ist ein Transport auf Eis praktisch. In den jeweiligen Zellablagetubes 

und -wells sollte das jeweils benötigte Medium vorgelegt werden. 

Sortiervorlagen und Panels sowie die Vorgehensweise eines Sorts sind im Vorwege mit dem 

Operator abzusprechen. 
Sollten die Proben nicht den gewünschten Anforderungen entsprechen, kann im Einzelfall das 

weitere Vorgehen individuell besprochen werden. 

Sortvarianten: 

1 bis max. 4-Wege-Sort, Einzel- oder Mehrfachzellablage sowie Massensort, temperierbar von 

+4 bis +37 °C 

Sortreinheit: 

Einstellungsmöglichkeiten vom Anreichern der gewünschten Zellpopulation bis zur 100%-igen 

Ablage nur der Zellpopulation mit der gewünschten Fluoreszensaktivität. 

Ablagemöglichkeiten: 

1 bis 2-Wege-Sort: 1,5ml; 5ml und 15ml-Tubes  

3 bis 4-Wege-Sort: 1,5 und 5ml-Tubes  

Einzel- oder Mehrfachzellablage: 6 / 24 / 48/ 96 / 384 Wellplates (z.B. zum Klonieren oder für 

Einzelzell-PCR`s), Objektträger  
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